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Introduction

Nous vous remercions d’avoir choisi Minisonic Il et espérons que vous en apprécierez toutes ses qualités métro-
logiques et sa facilité d'utilisation.

Cette notice a pour but de vous guider le plus simplement possible vers une prise en main facile pour des résultats a
la hauteur de vos attentes.

Spécialiste de la débitmetrie par ultrasons depuis 1974, Ultraflux développe, fabrique et commercialise des solutions
basées sur le principe de différence des temps de transit ultrasonores.

Les débitmetres Ultraflux permettent une mesure de débit non intrusive ou intrusive, permanente ou ponctuelle, sur
tous type de fluides homogenes (liquides ou gazeux) et a travers tous type de matériaux homogenes.

Soucieux de toujours mieux répondre aux besoins de ses clients tout en préservant 'environnement, Ultraflux s’est
engagé depuis de nombreuses années dans une politique d'amélioration de la qualité et de développement durable.

Depuis sa création en 1974, Ultraflux développe et fabrique l'intégralité de ses produits en France dans le respect de
processus de production fiables et exigeants.

Certifications ISO

Ultraflux est certifié ISO 900let ISO 1400L
Vous pouvez télécharger nos certificats via les liens ci-dessous : ISO9001— certificat Ultraflux
ISO14001 http://www.ultraflux.net/téléchargements/

Certifications électriques

Le Minisonic est conforme a la directive basse tension (DBT) selon I'EN 61010-1

Certifications ATEX

Certains produits Ultraflux sont également certifiés pour une utilisation en atmosphére explosible ATEX.
Téléchargez les documents officiels : Certification ATEX Ultraflux Notification ATEX Ultraflux

Important :
Les images ne sont pas contractuelles et certaines fonctionnalités présentées peuvent dépendre de la
version de 'appareil.
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Consignes de sécurité

Utilisation de I'appareil

L’appareil, équipé de sondes ultra-sonores, permet de mesurer le débit d’'un fluide (gaz ou liquide) dans une
conduite. Il est important de bien paramétrer I'appareil pour que les résultats de mesure soient corrects.

Il est recommandé de faire intervenir le personnel qualifié d’Ultraflux pour s’en assurer. Ceci est vivement
conseillé si votre matériel est utilisé pour réguler un procédé, intervenir dans un systeme de surveillance, ou
dans le cas d’autres applications pour lesquelles une mauvaise mesure du débit comporterait des risques.

En fonctionnement normal, 'appareil ne doit pas présenter d’échauffement susceptible de provoquer des
bralures. Il n'est pas nécessaire de prendre des précautions particulieres pour permettre son refroidissement.
Si la température du boitier venait a s’élever de maniére anormale, il est impératif de mettre 'appareil hors
tension et de le faire parvenir a Ultraflux pour expertise. En cas de feu a l'intérieur de I'appareil, veillez a le
mettre hors tension sans ouvrir ou toucher, puis appeler les services compétents afin de sécuriser les lieux.

L'appareil ne doit pas étre utilisé au-dela des possibilités et spécifications éditées dans ce manuel. Le stockage
doit étre réalisé dans un endroit sec. Il est conseillé de porter des E.P.I. (Equipements de protection individuelle)
adaptés a I'environnement du lieu d’installation.

La modification ou le désassemblage de 'appareil ne doit étre fait que par du personnel Ultraflux. Ultraflux
décline toute responsabilité dans le cas contraire.

Les branchements ainsi que les débranchements des connecteurs doivent s'effectuer hors tension, équipement
isolé.

Ultraflux décline toute responsabilité concernant les incidents qui surviendraient en raison du non-respect de
ces consignes..

Equipements raccordés a I’appareil

Tous les équipements raccordés a I'appareil doivent étre conformes a la norme les concernant en matiere de
sécurité et disposer de circuits TBTS (double isolation entre primaire et secondaire).

Attention: La tension d’alimentation des sondes de mesure est élevée (pouvant excéder 200V)

Interventions de maintenance sur l'appareil

Les interventions liées a la maintenance de 'appareil ne doivent étre effectuées que par le personnel
d’'Ultraflux (S.A.V.) et en utilisant uniquement des pieces fournies par Ultraflux.

Limites de température pour I’électronique Minisonic

Utilisation de -10°C a +40°C
Stockage de -35°C a +60°C
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Caractéristiques genérales

Mesure de débit par ultrasons par mesure du temps de transit. 2 cordons de mesure (soit 4 sondes)
Alimentation : continue 12-24Vdc ou 110-220 Vac - Consommation : 7W typique, 15W créte. Classe de protection : IP67
boitier fermé

Dimensions / Poids

Largeur : 216mm / Hauteur : 268mm / Profondeur (épaisseur) : 90mm Poids : 3,6 kg (avec plague de montage mural)

Mécanique / Ergonomie

- Boftier en aluminium

- Montage mural: panneau arriére en tole spéciale + trou pour la vis de blocage accessible en bas du compteur
- Ecran graphique OLED monochrome 128x64 pixels

- Clavier Lexan a 7 touches

- LED bleue : fonctionnement par ultrasons

- LED RVB pour le diagnostic (fonctionnement a décrire en fonction des erreurs a signaler a I'utilisateur)

Presse-étoupes

3x presse-étoupe de type M20

Note : Le presse-étoupe M20 doit pouvoir accueillir un réducteur pour la connexion de deux Pt100.

Ix dédié a l'alimentation

2x dédié aux Entrées / Sorties et optionnel (module IN et module COM). Ix spécifiqguement affecté au cable ethernet
2x presse-étoupe double type M25 : dédié a la connexion des sondes (Ix presse-étoupe double par cordon)

Compartiment de cablage intégre / connexion intégree
Fonctions de base

Alimentation : connecteur 3,5mm a 3 voies (plaque de base avec bornier a vis enfichable)
USB : prise verticale USB type A

Ethernet : prise RJ45 horizontale

Entrées/sorties (4/20mA et 2 sorties numeériques) :

Connecteurs au pas de 3,5 mm (plaques de base avec borniers a ressort (enfichables))
Connexion de la sonde : sur connecteur étagé (socles avec borniers a vis enfichables)

Fonction optionnelle / Modules

Module « IN » : Entrée 4/20mA ou Double Pt100 (2 ou 3 fils)

Module « COM » : RS485 ou RS232 avec détection automatique par l'appareil
Connecteurs au pas de 3,5mm (embases avec borniers a ressort (débrochables))

Caracteristiques electriques Entrées / Sorties

Sortie numeérique ;

Tension de sortie maximale de 500V entre le contact et sa masse Courant 1 mA a une fréquence de 10 kHz
Modules In :

Isolation galvanique entre les modules : 500V
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Marquage CE

Les débitmeétres Ultraflux Minisonic Il sont conformes aux certifications CE.

EN 55016-2-1 Mesure des émissions conduites critere A
EN 55016-2-3 Mesure des émissions rayonnées de 30MHz a 6GHz

EN 61000-4-6 Immunité aux perturbations conduites induites critere B

EN 61000-4-2 Immunité aux décharges électrostatiques Critere B
EN 61000-4-3 Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés Critere A
EN 61000-4-4 Immunité aux transitoires rapides en salves Critére B

EN 610004-5 Immunité aux ondes de choc Critére B

IEC 60529 Degré de protection assuré par les enveloppes (IP)

Adresse de contact

Pour toute demande d’'information, n’hésitez pas a nous contacter :

Adresse postale - Site Faure Herman - Ultraflux d’Eragny sur oise
Batiment Texas

9 Allée Rosa Luxemburg

CS 40213 Eragny sur Oise

95614 Cergy Pontoise CEDEX

Adresse de livraison - Site Faure Herman - Ultraflux d’Eragny sur oise
Batiment Texas

9 Allée Rosa Luxemburg

Eragny Parc — Parc des Bellevues

95610 Eragny sur Oise

Service Aprés-Vente
savultraflux.faureherman.com
+33 (0)130 27 29 30

Adresse emaiil

contact@ultraflux.fr

Recyclage de 'appareil

Dans le cadre du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 et du décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 relatifs
aux devoirs de collecte, de traitement et d’élimination des équipements électriques, électroniques, des piles
et accumulateurs en France, la société Ultraflux délegue la responsabilité de reprises financiéres mais aussi
logistiques a l'utilisateur qui gérera lui-méme son déchet. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets
au moment de I'élimination contribuera a conserver les ressources naturelles et a garantir un recyclage
respectueux de I'environnement et de la santé humaine. Pour plus d’'informations sur le centre de recyclage
le plus proche de votre site, contactez la mairie ou le service d’élimination des déchets vous concernant.


mailto:contact@ultraflux.fr
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Cablage du Minisonic

Vue d’ensemble du compartiment connexions
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Raccordement des sondes

Corde 1
Sonde 1/ Sonde aval
PIN 1 PIN 2
Sonde aval + Sonde aval - Masse sonde aval
Sonde 2 / Sonde amont

Sonde amont + Sonde amont - Masse sonde amont

Remarque :
A Il n'existe pas a proprement parler d'un fiche + ou - pour le raccordement des sondes.

Le choix du fil (Argenté ou doré) de la sonde amont doit étre le méme pour la sonde aval :
Exemple:
Si le fil «doré» de la sonde amont est raccordé a «<Sonde amont +» alors le fil «<doré» de la sonde aval
doit étre raccordé a «sonde aval +»
Attention: La tension d’'alimentation des sondes de mesure est élevée (pouvant excéder 200V): Utiliser
des cosses électriques

Sonde aval Sonde aval

Montage de cosses électriques Sonde amont Sonde amont

-

10
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Connexion USB

Prise USB verticale type A pour mise a jour software et récupération des enregistrements logger

Prise USB

Connexion Ethernet

Prise RJ45 horizontale pour Modbus TCP

Prise Ethernet RJ 45

Cosses de masse

11
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Connexion de la sorties contact

om D

|.‘ Contact1- 1A
= Contact!1-1B
| .‘ Contact 2 - 2A
' @ID -
.‘ Contact 2 - 2B
\— /
/

Fonction
+

(Masse)

Connexion alimentation électrique courant alternatif
110 - 220 Vca

Alimentation électrique courant alternatif 110 - 220 Vca

L e P 2 e

Terre Neutre Phase

12
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Configuration du minisonic

Présentation de la navigation

Les menus détaillés dans cette notice correspondent au mode Normal du menu niveau de paramétrage.

Le Minisonic disposed’un clavier et d'un écran permettant de le paramétrer et de visualiser les mesuresen direct.

Clavier
Le clavier possede 7 touches qui ont des utilisations différentes selon les menus. Cependant la navigation entre les

champs et les menus repose toujours sur les mémes principes :

Permet de basculer entre les écrans de visualisation de la mesure et
le menu principal de configuration

Permet de revenir a 'écran précédent.

Permettent de changer d'écran en mesure,de se déplacer a l'intérieur
des menus ou encore de changer les valeurs des parametres.

Permet de rentrer dansles menusen vidéo in-verse, elle sert a valider
les parametres chaisis.

Affichage LED

\f Flash indiquant I'état de la mesure
%

Si sur au moins une conduite toutes les cordes fonctionnent: flash vert {}
virs,

Si au moins une corde ne fonctionne pas, ou s'il y a une erreur sur en entrée-sortie : flash orange ZQ:
e

Si au moins une conduite n'a pas de mesure: flash rouge :‘

13
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3 7
Types d’écran
Le Minisonic Fixe repose sur plusieurs types d’écrans qui se retrouvent tout au long de la navigation et qui fonctionnent
de la méme maniéere.

Ecran d'édition de champs alphanumériques:

0123456789 _ -

ABCDEFGHIJKL =
MNOPQRSTUVWX
YZ . ,

Figure 14 - Ecran d’édition de champs alphanumériques

Ces écrans permettent d’éditer tous les champs alphanumériques de I'appareil, tel que le nom de la
conduite, les noms de configurations etc..

@ Champs en cours d'éditions

Pompe Refoul ]

0123456789 _ - |=
ABCDEFGHIJKL

MNOPQRSTUVWX

Yz R,

Permet de visualiser le champ en cours d’édition. Il est possible de sélectionner un caractere a l'aide
de touches multidirectionnelles puis ensuite de sélectionner un caractére du clavier pour le remplacer.

@) Clavier alphanumérique
Permet de sélectionner les caractéres a placer dans le champ en appuyant sur « OK ».

@ Touche « effacer »
Cette touche permet d’effacer les caractéres dans le champ en cours d’édition
@ Touche « CapsLock »

Permet de basculer du clavier avec les touches en majuscules vers celui avec des minuscules.

@ Touche « OK »
Permet de valider le champ et de sortir de I'écran.

14
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Ecrans d’édition de champs numériques

Diametre Ext.

Min: G —
Max : 10000,00mm 9

e e Déplacement de digit en digit
o o Augmente ou diminue la valeur du digit sélectionné

Valide la modification et revient au niveau précédent

Ce type d'écran permet de rentrer 'ensemble des parameétres numeériques de I'appareil.

QChamp en cours d’édition :

Le chiffre en cours d’édition apparait en noir sur fond blanc. La valeur du champ est modifiée a l'aide
des touches haut et bas. On peut se déplacer de gauche a droite a l'aide des touches directionnelles
pour changer le chiffre en cours d’édition.

@Valeur minimum du champ:
Ce nombre indique la valeur minimum réglable.

@Valeur maximum du champ:
Ce nombre indique la valeur maximum réglable.

Ecrans de sélection parmi une liste

Unité d'affichage

Vh |
J]

mas
m3h

o o Choix parmi la liste proposée
@ Valide la modification et revient au niveau précédent
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Présentation des écrans de mesure

Acceés au menu

o o Visualisation des différents écrans de mesure

@ Dénomination de la variable de mesure principale
Exemple: débit volumique / Vitesse ...

Valeur de la variable de mesure principale

Exemple: Totalisateur / vitesse / célérité / gain ...

@ Dénomination de la variable de mesure secondaire

Indice de qualité
Indique le pourcentage de tirs ultrasons réussis parmi I'ensemble des tirs effectués par le Minisonic.
Ce facteur permet d’évaluer la difficulté de mesure, par exemple il est plus faible en présence d’eau chargée ou aérée.
Plus l'indice est élevé, plus la mesure est simple a réaliser par 'appareil

@ Valeur de la variable de mesure secondaire
@ Unité physique de la variable de mesure principale

@ Unité physique de la variable de mesure secondaire

16
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Menus de configuration

Configuration Mesure

Distance Sondes
Visu. Signaux US
Auto Zéro

Choix du chapitre

Valide I'entrée dans le chapitre en affichage «vidéo inverse»

e Retour au chapitre précédent

Retour a I'écran mesure

Configuration de I'ensemble des caractéristiques d'un point de mesure.

Dans ce menu, vous configurez I'appareil pour qu'il fonctionne sur une application
spécifique :
Caractéristiques du tube / Caractéristiques du fluide / Caractéristiques des
sondes utilisées

Configuration Mesure

Vous informe de la distance a régler entre les sondes en fonction des données
réglées dans « Configuration Mesure »

Distance Sonde

Vous permet de visualiser la nature et la qualité de I'écho de mesure. Il est
déterminant dans I'analyse des conditions de mesure et peut vous permettre
d’identifier une éventuelle erreur de configuration (diameétre - épaisseur de la

conduite ..)

Visu. Signaux US

Vous donne la possibilité d’'affiner la réponse de votre appareil dans
Auto-Zéro les conditions strictes de «Conduite pleine + Débit a I'arrét»
Cette opération est indispensable pour obtenir une incertitude optimale

. Vous donne l'accés au détail de nombreuses mesures pouvant vous guider dans
Mesure Avanceée
la recherche de performances accrues

Réglage des informations langues / Date Heure / Caractéristiques
personnalisées...

Configuration

17
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Configuration Mesure /
Parameéetrage mesure / Tuyau

8
Configuration Mesure Paramétrage W

]

A
Diamélre Ext. |
Fluide
Sondes

Distance Sondes . Enregistreur
Visu. Signaux US Entrées | Sorties

= . : 73.00 mm
Auto Zéro Niveau de paramétrage

Filtres

Diamétre Ext.
00048 ED mm
Diamétre ext. Réglage du diameétre extérieur de la conduite.
Min : 10,00 mm
Max : 10000,00mm

Possibilité de régler la circonférence extérieure [D0069,12 mm
a défaut de mesure du diametre

Circonférence Ext.

Min : 18,85 mm
Max : 31415,93mm

Réglage de I'épaisseur de la conduite 003 40 mm
En cas de tuyauterie mufti-couches : possibilité de s
réglage de 3 épaisseurs en mode de paramétrage EXPERT :::l:; Eumngg 'r‘r:;:

Choix de la matiére de la conduite parmi une liste. PRV
. . . , - , PV
Matiére En cas de tuyauterie mufticouches : possibilité de réglage PVC HP (PVC dur)
de 3 matiéres en mode de paramétrage EXPERT PTFE
000 mm
Rugosité Rugosité spécifique la paroi interne de la conduite
Min: 00,00 mm
Max : 29 00 mm

Choix de l'unité du débit volumique

Détermine I'unité physique associée a l'affichage
du débit volumique.
Exemple : mé /h - I/min...

Unité d’affichage

18
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Configuration Mesure /
Parametrage mesure / Fluide

Parameliage mesire
7
] g Paramdtregs Moeaurs S

Tuyau
Tuyau
| Tuyau | [Fiuids

Distance Sondes Enregistreur
Visw Signaux US Entrées / Sorties
Aulo Zéro Niveau de paramétrage

Fluide
Paire de sondes
Fillres

Paire de sondes
Fillrage

Paramétrage des caractéristiques du fluide mesuré

Eau 75°C

Fluide Choix du fluide & mesurer parmi une liste Eau de mer

Eau glycolée 30%

19



Minisonic — Instruction manual

Configuration Mesure /
Paramétrage mesure /
Paire de sondes

Contiguration mesura Paramélrage mesure

Contiguration Mesuraa, a

Distance Sondes B Fluide
Visu. Signaux US hrdg los Paire de sond
o Th
Auto Jire Filmes

Paramétrage des sondes utilisées avec I'appareil

. . Paire de sondes A-1
Choix du modéle de sonde dans une liste St 16610
Sonde dé lant SE 1515
éroulante P

Trajet ultrason Choix du type de montage des sondes

Différence de temps de transit de 'onde
sonore a débit nul.

Delta T Zéro o, .

Valeur renseignée automatiquement

auprés un «Auto Zéro»

Mode de Gain Voir annexe / D.escrlptlf du réglage S
du gain page 39 -

Paire de sondes A-1

Olfsel de lemps

000 s

Offset de temps

Tuyau
Fluide
Falre de sondes

Fillrage
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Configuration Mesure /
Paramétrage mesure / Filtrage

Coanfiguration resuns | conduleA |
Paramétrage Masure | Tuyau
Enregistreur Fluide e

Visu. Big u-: us
Auto Féro

Entrées [ Sorties
Hiveau de paramétrage

Paire oe sondes
Filtres

Paramétrage du filtrage de la mesure

, ) Filtrage A
Temps d’amortissement de la mesure.

Amortissement Réglage a effectuer dans le sous menu d’édition
d’'un champ numérique (Unité en secondes)

Filtrage A

Maintien de la mesure en cas de perte du signal.
Réglage a effectuer dans le sous menu d’édition
d’'un champ numérique (Unité en secondes)

Seuil de débit sous lequel la mesure est forcée a
zéro. (Affichage et sorties)
Réglage a effectuer dans le sous menu d’édition
d’'un champ numérique (Valeur seuil et unité)

Débit de coupure Débit de coupure

100,000 ¥
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Configuration Mesure /
Paramétrage mesure / Totalisateur

T M Gonfiguration mesure

Distance Sondes Enregistreur
Visu. Signaux US Enfrées | Sorties
1

Paraméirage mesune

Fluide
¢ die sondes

Faramélrage mesure
Fl

Fluide
Paire de sondes
Fillres

Auto Zéro Niveau de paramétrags

Paramétrage du totalisateur

Tolalisaleur - &

. . ) . Activer

Activer Active le totalisateur de la conduite A .

Qui
Tolalisaleur - A

Choix du mode : «<Débit sens direct + »
« Débit sens inverse - » « Net +/- »

“ .

Réglage du poids d’'incrémentation Poids
du totalisateur 1m

Tolalisateur - A

RAZ Totalisateur |

RAZ Totalisateur Mise a zéro du totalisateur
Hon
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Configuration Mesure / Enregistreur

T Wew P covgumtoness
g r———

Distance Sondes
Visu. SignaunxUS
Ao Zéro

| Enregistreur |
Entrées | Sorties
Geslion des fichicrs

Niveau de paramélrage

Paramétrage de I'enregistreur interne

Nom dufichier

Définir le nom du fichier d’enregistrement associé au point de

Nom du fichier
mesure Essai 130617

Nombre de données
2

Nombre de données Réglage du nombre de variables & enregistrer

Choisir une période d’échantillonnage parmi
une liste déroulante

Période

Définir la nature de chacune des variables
Données Conduite : Grandeurs physiques (Débit, Vitesse, Célérité...)
Général : Statut appareil, état de charge de la batterie

Enregistreur

Choaisir le type de valeur appliqué a toutes les données T
e Moyenne 1.

* Moyenne + Min + Max

» Moyenne + Min + Max + Ecart type

Moy, Min, Max
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Configuration Mesure /
Entrées — Sorties

Configuration Mesure Enirés / Sorties

Configuration Mesure Paramétrage mesure Sortie courant 1

Distance Sondes Enregistreur Sort!e contact 1
Visu. SignauxUS Entrées / Sorties Sortie contact 2
Auto Zéro Niveau de paramétrage Test

Paramétrage sorties

Réglage des caractéristiques de la sortie analogique 4-20 mA ——

e Activation / désactivation / Sorlie conlact 1
« Determination de la variable & affecter a cette sortie et
Sortie courant 1 * Réglage du débit correspondant au 4 mA

« Réglage du débit correspondant au 20 mA
 Unité du débit instantané de ce réglage
e Valeur de remplis en cas de défaut (en mA)

Choix de la fonction: Comptage / Alarme / Test On / Off
Comptage:
Choix de la variable de débit (conduite A/ B/ QT / Sens Enlrés I Sorties
d’écoulement)
Sens de comptage (Direct + / Inverse - / Net Direct-inverse)
Largeur d’'impulsion (En secondes)
Poids de I'impulsion (valeur et unité)
Alarme : Choix de la variable liée a I'alarme

Sortie contact 1

Choix de la fonction: Comptage / Alarme / Test On / Off

Comptage:
Choix de la variable de débit (conduite A/ B/ QT / Sens rerT—
. d’écoulement P—
Sortie contact 2 | ) _— Sert conmet
Sens de comptage (Direct + / Inverse - / Net Direct-inverse)
Largeur d'impulsion (En secondes) Test

Poids de I'nmpulsion (valeur et unité)
Alarme : Choix de la variable liée a l'alarme

Sorlie courant 1
Sorlie el 1

Attention : en mode test, les valeurs de sortie seront modifiés f-f*'“'ﬁ;él el 2

Mode de test de la sortie analogique et des sorties contact
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Configuration Mesure /
Niveau de paramétrage

[ S
Distance Sondes @o []
Visu. Signaux Us
Auto Féro

Configuration Mesure

Paraméirage mesure
Enregistreur
Entrées | Sorties

Miveau de paramélrage

Modes de paramétrage

Contient les parameéetres minimums Hiveau de paramétrage
nécessaires pour faire de la
mesure de débit avec le minimum de Pa—
parametres a régler Expert

HNiveau de paramétrage
Donne acces a d'avantage de

fonctionnalités et réglages Simple
permettant d’affiner la mesure E:pcri

Niveau de paramétrage

Contient 'ensemble des parameétres
disponibles dans 'appareil.

Le Minisonic a été congu pour s'adapter a votre niveau de connaissances de la mesure par ultrasons.
Les menus détaillés dans cette notice correspondent au mode Normal du menu niveau de paramétrage .
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Configuration Mesure /
Gestion des config.

Configuration Mesure Geslion des conlg
.

Conouration Vs | ——— @ [oAnkiafeaon oonflg._|
Distance Sorxdes oe ( ::I Eninfes sorlies SMUNCDEr COnlig
Visa, Sigrau U5 el che DT Charger config

S | Gestn ces conng.ratons 1 Supprime condy

Gestion des configurations

Supprime les données de la configuration Toutes les données

Réinitialisation config. en cours de configuration
N . . L mesure senont Fﬂl’dl.l?r;
Retour a la configuration par défaut

Sauvegarder config

MNouvelle

Sauvegarde config. Sauvegarde la configuration en cours

Remonte les données de paramétrage
d’'une configurationenregistrée

Charger config.

: : Supprime les configurations sélectionnées Essai hier
Supprimer config. ] ) Essai 3
ou toutes les configurations Tests
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Distance sondes

Distance Sondes
Visu. Signawux US
Auto féro

Configuration Mesure

Visu. Signaux US
Aulo Zéro

Affichage de la distance d’écartement des sondes

Distance sondes

Affichage deladistance d’écartement a prévoir
entre les sondes.

Cet écartement est calculé par 'appareilen
fonction des parametres configurés:

e Diametre / épaisseur / matiere de la conduite
e Typede fluide

e Typed e sondes

Distance sondes

Paire de sondes
M

a7 retouche la
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Visu. Sighaux US

Configuralion Mesure

Caonfiguration Mesure

(-- ) Distance Sondes

Auto Zéro

Distance Sondes
Visu. Signaux US
Auto Féro

Visualisation des échos de mesure

Visualisation large de la qualité du signal
Visualisation large de mesure en fonction des parametres
programmeés et des conditions de mesure

Visualisation de I'écho ultrason émis de

Echo sonde A vers B
la sonde A et recu surla sonde B

Visualisation de I'écho ultrason émis de
la sonde B et recu sur la sonde A

Echo sonde B vers A

Visualisation des 2 échos et de la différence
Déphasage AB-BA de temps de transit de 'onde ultrasonores
entre les trajets AB et BA

°° Permettent de déplacer la fenétre de visualisation pour I'expertise du signal
@ Permet de recentrer la visualisation sur le point de mesure
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Auto Zéro

: 2 Configusation Mesur:
Distance Sondes aa Dislanco Sondes

Visu. Signaux US Visu, Signaux US
Auto Zéro Aulo 2éro

Ajustement du Minisonic a débit nul

Auto Zéro Détermine la durée de I'ajustement du point zéro

& Attention, cette opération ne peut s’effectuer que dans les conditions strictes de:

e Tuyauterie pleine
» Débit nul

Cette opération est indispensable afin d’'obtenir une incertitude optimale. La stabilisation réelle de la
veine fluide a débit nul peut prendre + ou - de temps. Cette stabilisation est fonction du diameétre de
la conduite et du type d’organes de coupure. Assurez-vous de la coupure mécanique réelle de
'écoulement (vanne....).
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Mesure avancee

Visualisation de variables de diagnostic et défauts

Liste exhaustive des défauts relevés par

Défauts .
'appareil.

Visualisation de variables avancées
permettant 'ajustement, la fiabilisation
ou la validation de la qualité de mesure.

Visualisation des statuts IP de I'appareil
Consultation des défauts du réseau IP

Réseau IP

FEUNT avancos

Défauts
Débit

réseall P

4 D&lauls
Débit - A
Vitesse - A
Débit-B
Vitesse - B
Conduite - A
52350 m3h
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Configuration Systeme

Distanca Sondes
Visu. Signaux LIS

Visu. Signaux US
{) Auto Zéro
Mesure avancée

Auto Zéro

(Configuration Sysicme |

Réglage données systeme de I'appareil

Définition des données de:
Générale e Langue d'affichage et de programmation Langue
« Unités de distance mm ou pouces Francais

Le Minisonic Il permet le paramétrage Données personnalisées

personnalisé de:

IR S NIl * Sondes
. Fluldes personnallsés
e Fluides Matiéres personnalisées

* Matiéres de conduite

Communications

onfiguration serie

Configuration des parameétre de la
Communications communication série.
Réglage du type de réseau IP

Affichage de:
 Version logiciel (Firmware
Informations . N . ( : ) Firmare
« Version carte électronique (Hardware) Hardware
« Numéro de série de 'appareil Numéro de série
Date et Heure
Paramétrage du format de date (JJ/MM/AA..) ormat de Datg
pate etheure Réglage date et heure Date
giag Heure

Résecau IP
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Mise en oeuvre d’un point de
mesure

Constitution d’un point de mesure

En plus du débitmetre, il faut certains éléments pour constituer un point de mesure :

Sondes externes

Une a deux paires de sondes cablées moulées avec la
longueur de cable nécessaire.

Des supports de montage adaptés et les systéemes de
fixation

Sondes intrusives

Une paire a deux paires de sondes intrusives équipées
de leur systeme de montage (ex: Vanne / Bossage..).

La longueur de céable nécessaire entre les sondes et
I'électronique

Choix de 'emplacement des sondes

Vous trouverez dans les paragraphes suivants les principales précautions a prendre lors du choix d'un
emplacement de sondes.

Pour avoir une mesure la plus précise possible, il est nécessaire d’avoir ce que I'on appelle : un profil
d’écoulement développé. On cherche a obtenir un profil hydraulique le plus prévisible et symétrique possible.
Ce profil peut étre laminaire ou turbulent.

Profile symétrique Profil assymétrique
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Choix du mode de mesure

Les sondes externes peuvent étre installées de différentes manieres, suivant le nombre de réflexions de 'onde ultra-
sonore sur la paroi de la conduite. Il y en a quatre types programmables dans 'appareil :

Montage«Direct» ou«/» Montage«Reflex» ou«V»

Montage en «N» Montageen «W»

Le montage a privilégier est le montage en V, il est adapté dans la plupart des cas.
Plus le trajet est long et mieux le principe de mesure est exploité. (différence de temps de parcours amont aval
importante)

Par contre I'écho ultra-sonore sera d’autant plus faible et déformé que le nombre de réflexions augmente et sera
alors difficile a exploiter. Il faut donc trouver un compromis entre précision et facilité a transmettre et recevoir les
ultrasons. Ce compromis est fonction de I'application (fluide, qualité de la paroi, diameétre, etc..).

Dans la pratique, les modes a réflexions multiples sont réservés a des canalisations lisses et sans encrassement ou
corrosion.

Positionnement des sondes

Les sondes de mesure doivent étre placées de maniére a éviter les zones a risque de présence de bulles d’air et de
sédiments.
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Respect des longueurs droites

On connait les regles a suivre en fonction de la disposition des conduites pour obtenir les conditions
idéales de mesure. Les paragraphes ci-dessous donnent des informations sur les regles générales a
respecter.

Les indications qui suivent montrent, pour les liquides, les distances minimales a respecter (L) avant
et apres une perturbation en fonction du diameétre intérieur de la conduite (D) pour que les erreurs
induites par ces perturbations restent inférieures a + 1 %.

Mesure a proximité d’un coude

Montage «Reflex» V : Distance > (3x) diametre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (5x) diametre de la conduite

Montage «Reflex» V : Distance > (15x) diametre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (20x) diamétre de la conduite

Montage «Reflex» V : Distance > (15x) diametre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (20x) diamétre de la conduite

Montage «Reflex» V : Distance > (3x) diametre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (5x) diametre de la conduite

Montage «Reflex» V : Distance > (15x) diameétre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (20x) diameétre de la conduite
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Mesure a proximité d’'une vanne

Montage «Reflex» V : Distance > (15x) diameétre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (20x) diamétre de la conduite

Montage «Reflex» V : Distance > (5x) diameétre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (8x) diametre de la conduite

Montage «Reflex» V : Distance > (30x) diameétre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (40x) diamétre de la conduite

Montage «Reflex» V : Distance > (3x) diametre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (5x) diametre de la conduite

Mesure & proximité d’'un convergent

5

Montage «Reflex» V : Distance > (10x) diameétre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (15x) diametre de la conduite

Montage «Reflex» V : Distance > (3x) diametre de la conduite
Montage «Direct» / : Distance > (5x) diametre de la conduite

~
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Remarques :

Les valeurs indiquées doivent étre multipliées par 2,5 pour les gaz.

Les convergents dont I'angle global est inférieur a 16° n'entrent pas en ligne de compte et sont
considérés comme des longueurs droites (¢a n'est pas le cas pour les divergents).

Emplacements déconseillés ;
Conduite verticale avec écoulement descendant, en particulier dans le cas d'un écoulement libre

t t

Emplacements recommandés :
Les conduites avec écoulement montant.

Choix du type de sonde

Le choix de la paire de sonde dépend du diametre de la conduite.

La fréquence de la sonde a un effet important sur la qualité de la mesure (voir annexe principe de
mesure).

Le Minisonic Fixe peut étre utilisé avec de nombreuses sondes qui sont adaptées sur des plages de
diameétre de conduite différentes.

Le tableau suivant définit les plages moyennes d'utilisation des sondes suivant leurs fréquences:

Diametre de conduite

2 MHz 10 - 400 mm
1 MHz 40 - 2500 mm
500 kHz 100 - 10 000 mMm

Note : Les valeurs données dans le tableau correspondent au diameétre interne de la conduite (ou nominal).
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Pose des sondes

Préparation de la conduite

Apres avoir déterminé 'emplacement d’installation Enduire la conduite de graisse a
des sondes, nettoyer la surface de la conduite en 'emplacement des sondes
enlevant les salissures, traces de rouille et (Ne pas utiliser de graisse silicone)

éventuelles rugosités (La peinture ne pose pas de
probléme si elle est en bon état)

Mise en place de la bande élastomere

It can be used for any surface temperature between -30°C and +100°C

Découper un morceau d’'élastomere  Appliquer la bande d'élastomeére a Enduire de graisse la face externe
de la dimension de la sonde +5mm 'emplacement de la sonde de la bande d’élastomere
Enlever le film protecteur

Mise en place d’'une des sondes

Placer la sonde et son support et les fixer en serrant les colliers inox.
Placer les vis de serrage des colliers de préférence a I'opposé des
sondes

NB: L'observation de I'évolution du gain (dB) mesuré par le débitmeétre
peut permettre d'identifier la dégradation du couplant et de prévoir
son remplacement
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Exemple d’application

La mesure de débit par un débitmetre a ultrasons nécessite les informations suivantes:
« Caractéristiques de la conduite (Diamétre externe + Epaisseur+ Matiére)

e Caractéristiques du fluide

e Sondes utilisées (Modele)

Application

Conduite acier / Diamétre extérieur 48.3mm / Epaisseur 3.2mm

Fluide mesuré : Eau douce a 50°C

Sondes utilisées : Kit SE 1790,montage en V

Utilisez le synoptique suivant afin de configurer I'appareilselon les données de I'exemple
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Procédure de mise a jour logiciel

Afin d’atteindre la zone spécifique de modification systeme et de procéder a la mise a jour du logiciel vous devez :
« Raccorder votre Minisonic a I'alimentation électrique secteur afin d'éviter une interruption du processus en

cas d’'une batterie interne faible.

 Enregistrer le fichier de la mise & jour sur la racine d’'une clé USB

 S'ily a plusieurs fichiers de mise a jour, I'appareil demandera de n’en laisser qu’un.

e Connecter la clé USB a I'aide du cordon spécifique fourni.

Allumer le Minisonic Il avec le cordon USB et la clé connectés a I'appareil.

A\ pendant la phase d’allumage qui dure 3 secondes @

ULTRAFLUX Appuyer et relacher successivement sur e Puis @
MINISONIC

@ Un chiffre de décompte apparait en haut a droite - 5 secondes
Entrer le mot de passe avant que le décompte n'arrive a 0 : ROL (Right-OK-Left)

R RO ROL
ULTRAFLUX ULTRAFLUX ULTRAFLUX ULTRAFLUX
MINISONIC MINISONIC MINISONIC MINISONIC

& En cas d'erreur de saisie du code, I'appareil démarre normalement - L'éteindre et recommencer la
procédure

Dans le «system Menu» appuyer sur OK pour lancer la procédure de chargement.

System Menu

Informations Battery

Battery indicator reinit.

@ Extract - environ 30 secondes

@ Programming/Programmation - Jusqu'a 4 minutes
Mettre hors tension I'appareil pendant environ 1 minute Switch the unit back on
& Attention, 'appareilne donne aucun signe de vie: c’est normal.

@ Attendre environ 5 minutes que l'appareilredémarre avec sa nouvelle version
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Procédure de mise a jour logiciel /
FAQ

Si l'appareil redémarre immédiatement, que se passe-t-il ?
- Soit 'appareilétait déja dans la bonne version
- Soit la mise a jour ne concernait que des correctifs orthographiques dansune ou plusieurs langues

Apres 10minutes sans signe de vie, l'appareil ne redémarre pas, que faire ?
- Il faut exécuter la procédure de récupération :

@ Commencer par un appuilong de 15s sur le bouton on/off afin de forcer une mise hors tension
- Le remettre sous tension - appuientre Iset 2 s sur le bouton on/off
- L'appareilne donne aucun signe de vie, c’est normal.

@ Attendre 5 minutes que 'appareil redémarre.

- Soit avec la nouvelle version
- Soit avec la version «Golden» si la mise a jour a échouée, dans ce cas il faut recommencer la
procédurecompléte de mise a jour (Version Golden : Version de secours interne de I'appareil )

Logger /
Récupération des enregistrements

Cette procédure a pour objectif de vous indiquer:

e Le chemin d’accés au menu de récupération des fichiers d’enregistrement
e La procédure pour sélectionner les fichiers a récupérer

e La récupération effective du ou des fichiers sur clé USB

e L'importation du fichier d’enregistrement sous Excel

Configuralion Mesure

Gesbion des fichiers

. Exparler b stloclion
nrer ol Séleclionner boul
mphe 1

Seleclionner loul
Excmplze 1

Dans le sous-menu exporter vers USB, choisir et marquer le ou les fichiers a exporter. Exporter la sélection.

Connecter 'adaptateur USB et la clé USB au Minisonoc I, puis valider le transfert.

7
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Attente

Etes-vous sir de
vouloir exporter les Export. en cours
données sur une Annuler °
clef USB ?

L'exportation terminée, 'arborescence apparait comme ci-dessous :

iy .
% Clé USB Support physique: clé USB

Dossier indiquant le numéro de série de I'appareil
& Ultraflux_Minisoncic_Il_P_SN00O17 (ex: SNOOOL?)

Dossier indiquant le nom de I'enregistrement

st Logger_Exemple ! (ex Exemple 1)
. Fichier texte contenant les réglages de I'appareil lors de cet
= Exemple 1 _2017.11.22 23h38_config.txt enregistrement

Fichier tableur contenant les données d'enregistrement du
L~ [Exemple 1_2017.11.22_23h38.ind00Ll.log logger

=
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Exploitation des données

enregistrees, sous Microsoft-Excel

Ouvrir Microsoft Excel/ Fichier/ Ouvrir

|ff£|o-- & . = N =)
T —— T E ] w | iy M e gy e 5]

BT ——— - B @
& THidchm gt

Toremple L_RATALLL JINM sundig
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T Y- i)
i® POLESTER DoOBELID (L)
gt JUALITE {\TIELEG 19

- ® m

o de fichis | Lagempde L RET-LE-2L 0000 na00] = | Tous e fichior

Selectionner le fichier d’enregistrement des don

_ o - (B (e

Fﬂuuh & T e
-’_-m-nluﬂm- w [y N My T )
D-.-— - e o " -

B ok B garner = # i s e nped
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M«Iiwmtuh Iupl!l-!

5 -

Chisitart Teske 8 Séternne et i o Bont de fvpe Ddlentd.

5 o dhon v cormaery, hamnes Sorant, e oot i ot de Sormin G i e o won domie
T do ke Sorigre

Chesaner be v o chuer ul ot e sl v e |
& ol ik 1 e

langter oo -Lew g sant BT RN COSNTRG 4T BROANES 24 Y RIS,

(o fingoriaion s migne : 5 Grgre du dchar 1

Ao du Tewe FoLRFafLo) Mrmsncae T P R000 1 Mgy Bxsepls 1
P dpes DO, ZISEI/A8I5T 32000 4T BEAN

f Condhu: ca/Tibd e Comdea te/Ddbd 1. Dondal te Db 2 Condua ca/Teb it Cooduite Vi cea s Jondel Tas V]
l'll'l'.ll'l" FRomfAhrhans eemd e e e el e 4 Let AT

W | | PR e TR R | M et A M R -
adb ¥

< EEEFE

nées

Liacitirst [roortaten do tete - Blace J s 3

Choisir UTF-8 comme type de fichier d’origine

Pﬁ Exieiant mgodabos dr e - Slace 3wl 'I'i'-ﬁ'
| Came et o parmee e choe e S8 w0 BT, o lew o Ve e G TR LS ST TR R W (LR DT 138 S o T et e
| st s it e e o e
[ ——
o Telpdstar g Eﬂu‘rmm = e e
¥ Pogvturguis [ | irtmrpnianr dee s Ny Cengue coneAc, T comm Lo P H {E
" Wirgule r
X TR S e = DT i TELE -
Dmace :I Frrsdtras eirin f mparation 34 teds Lm
Sipwwnr de dicngie : I=
Soeg e dordes
Sépewninr den plln 0 [=]
e - Faffchage ol rosbres uSioe s ke por nobds |8
dpry DmEeS Ba ibesand 5888 47 o k| ok e il ik Pttt es Adpirdu. .
:u.-n-uu nndu“.lDIbd.: ize/Ddbin onduite Titssss - oo | | itk B Stp e e e s |y o -
e o Ll . e
hopeens - hax | ban | =
; : S L= Jlem= | .
i trecidern | [Cdaeie | [ fmeem | fevdey | it | Ao

Choisir le «point-virgule» comme séparateur

Dans l'option «avancée» choisir le «.» (point)
Comme séparateur de valeurs décimales
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Mode de réglage du gain du signal

de mesure

Les informations détaillées dans ce chapitre correspondent au mode EXPERT du menu niveau de paramétrage.

Préambule

Le Minisonic peut travailler sur la Polarité positive ou
négative du signal.

Le Minisonic détermine a chaque réception du signal de
mesure, le Gain a appliquer de fagon a ce que la créte
de ce signal atteigne le seuil de détection (exemple
présenté sur une polarité négative).

A ce Gain doit étre ajouté un gain supplémentaire,
appelé Marge, permettant a la créte du signal d'étre
bien au dela du seuil.

Marge

Chemin d’acces au parameétrage du type de gain

Paire de sondes A1
(...} Type de Gain |
ESC

| cConouiled | Paire de sondes A

Tunjau

'5'3 " | @ Pairn de gondes 1
|

Mombre de paires

Filtrage

@t:
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Le Minisonic propose plusieurs modes de réglage du Gain et de la Marge

ESC puisAuto
ESC

Automatique
Manuel

ESC puis Auto

Passage du mode ESC (voir ci-dessous) pour effectuer la premiere mesure puis
définitivement en mode Automatique (voir ci-dessous) pour la suite. Ce mode est a
privilégier sur une installation sans fortes modifications des conditions de
I'application,

pour des mesure sur le long terme.

ESC (Echo Shape Control)

Ce mode choisit le meilleure Gain a appliquer au signal ainsi que la Marge la mieux
adaptée.

Ce mode est a privilégier dans le carde de l'utilisation d'un débitmeétre portable qui
effectue des mesures ponctuelles sur différentes applications.

Ce mode nécessite quelques secondes d’'analyse du signal avant d’'indiquer la
valeur du débit.

En cas de perte de signal dii a une perturbation des conditions de mesure (passage
d’un train de bulles...) 'appareil lance un nouvel ESC.

Automatique

Dans ce mode, seul le Gain est déterminé automatiquement, la Marge doit étre
indiguée manuellement. Le réglage manuel de cette Marge, si il est trop important,
implique que la mesure de débit pourra se faire sur une créte située au milieu du
signal. Or la mesure est de meilleure qualité si elle est effectuée sur la premiere
alternance. Ce mode est a privilégier sur une installation sans fortes modifications
des conditions de I'application, pour des mesures sur le long terme.

Manuel

Les valeurs du Gain et de la Marge sont déterminées par l'utilisateur.

Ce mode trouve son utilité dans le cas ou les perturbations du signal rendent le gain
trop instable pour une recherche automatique.
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FAURE HERMAN
2 Lieu-Dit I'Archette
72400 La Ferté Bernard

France
Tel : +33 (0)2 43 60 28 60

@J Faure Herman

Counting every drop

FAURE HERMAN - USA

8280 Willow Place Dr. North
Suite 150

Houston, TX 77070 (U.S.A)
Tel : +1 713 623 0808

E-mail : services@faureherman.com
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